
Метрологический контроль и надзор 

Осуществлением метрологического контроля и надзора за состоянием средств измерений, 
входящих в состав коммерческих узлов учета газа занимается отдел метрологии. Отдел в 
своей работе руководствуется требованиям действующих федеральных законов и 
нормативных документов в области метрологии. 

При выполнении проектных работ по установке нового узла учета, замене или 
реконструкции существующего необходимо согласовать проектные решения по выбору 
средств измерений в ООО «Газпром межрегионгаз Киров» (г.Киров, ул.Большевиков, д.18 
к.109). 

При выборе средств измерений рекомендуем руководствоваться МИ 3082-2007 «Выбор 
методов и средств измерений расхода и количества потребляемого природного газа в 
зависимости от условий эксплуатации на узлах учета. Рекомендации по выбору рабочих 
эталонов для их поверки»: 

Основные рекомендации по выбору средств измерений: 

- На узлах учета с максимальным объемным расходом газа более 100 м3/ч при любом 
избыточном давлении или при объемном расходе до 100 м3/ч при избыточным давлении 
более 0,005 МПа измерение объема газа проводят только с использованием вычислителей 
или корректоров объема газа с коррекцией по температуре и давлению (например счетчик 
газа RVG или TRZ с корректором газа ЕК-270 или СПГ). 

- При избыточном давлении не более 0,005 МПа и объемном расходе не более 100 м3/ч 
разрешается использование преобразователей расхода с автоматической коррекцией 
объема газа только по его температуре (например счетчик газа RVG, TRZ или BK c 
корректором ТС-215). 

- При избыточном давлении не более 0,005 МПа и расходе газа менее 16 м3/ч следует 
применять счетчики с механической температурной компенсацией. 

Перед пуском газа необходимо предоставить в отдел метрологии заполненную форму о 
составе узла учета газа с приложением копий паспортов на все элементы узла учета газа и 
перечнем газоиспользующего оборудования (Приложение форма о составе оборудования). 

В случае применения ротационных, турбинных или ультразвуковых счетчиков (RVG, СГ-
16М, TRZ или другие) необходимо пройти аттестацию узла учета газа на соответствие 
правилам ПР 50.2.019-2006 в органах государственной метрологической службы 
(например в ФГУ «Кировский ЦСМ» г.Киров, ул.Попова, д.9). 

Периодическая поверка счетчиков, корректоров и других средств измерений должна 
производиться не реже периодичности, указанной в паспорте или свидетельстве о поверке 
на средство измерений. 

Поверку счетчиков газа и другого оборудования можно выполнить в ФГУ «Кировский 
ЦСМ» г.Киров, ул.Попова, д.9 или других аккредитованных метрологических центрах: 

--- Нижний Новгород 

--- Казань 



--- Чайковский 

По всем вопросам, связанными с метрологическим обеспечением учета газа можно 
обратиться в ООО «Газпром межрегионгаз Киров» по адресу г.Киров, ул.Казанская, д.18, 
к.109 или по телефонам: 

(8332) 35-94-26 Горюнов Игорь Владимирович – начальник отдела метрологии; 

(8332) 35-94-34 Стародумов Алексей Игоревич – ведущий инженер отдела; 

(8332) 35-94-72 Гайдук Илья Иванович – инженер-метролог; 

(8332) 35-94-73 Южаков Антон Евгеньевич – инженер-метролог. 

 


